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Vergleichende Bestimmung von Testosteron im menschlichen Urin
mittels Gaschromatographie respektive kompetitiver Proteinbindungsanalyse
Von K.-P. LITTMANN und H. GERDES
Aus der Medizinischen Universitätsklinik (Direktor: Prof, Dr. G. A. Martini) MarburgjLahn
(Eingegangen am 14. März/22. Mai 1973)
Zwei Methoden zur Testostcronbcstimmung im menschlichen Urin, die auf dem Prinzip der Gaschromatographie bzw. der kompetitiven
Proteinbindungsanalyse beruhen, wurden zur Beurteilung ihrer Leistungsfähigkeit im klinischen Bereich an einem einheitlichen Unter-
suchungsgut miteinander verglichen. Die Testosteronausscheidung wurde bei gesunden Männern und Frauen sowie Patienten mit ver-
schiedenen Krankheitsbildern vor und nach Lcydigzell-Stimulation mit 3 v 5000 I. E. I1CG gemessen.
Die Protcinbindungsmcthodc lieferte auch unter Berücksichtigung der unspezifischcn Lecrwerte signifikant höhere Werte als die Gas-
chromatographie. Der Korrclationskoeffizient beider Methoden betrug r - - 0,976. Die Genauigkeit der Bestimmungen war größer bei der
Gaschromatographie. Die Wiedcrfindungsmessungen mit markiertem Testosteron ergaben für die Gaschromatographie einen Auf-
arbeitungsverlust von 17%, für die Proteinbindungsanalyse von 31%. Größere Spezifität, bessere Reproduzicrbarkeit und größere Ge-
nauigkeit sprechen für eine Bevorzugung der gaschromatographischen Methode.
Determination of urinary testosterone in man — a comparison between two methods using gas phase chromatography
and competitive protein binding analysis respectively
Two methods for the determination of urinary testosterone in man based on gas phase chromatography and protein binding analysis
respectively were compared in order to evaluate their efficiency under clinical conditions. The 24-hour testosterone excretion was measured
in normal males and females and in patients with different diseases before and after Leydig ceil stimulation with 3 5000 L U. HCG.
Individual values of testosterone excretion were significantly higher with the protein binding analysis even taking into account the non
specific blank values. The correlation coefficient of both methods was r = 0.976. Differences exist in the accuracy. The loss of labeled
testosterone during the whole analytic procedure was 17% in gas chromatography and 31% in protein binding analysis. The analysis by
gas phase chromatography is preferable on account of its higher specificity, reproducibility and accuracy.
Seit der Isolierung von Testosteron aus menschlichem
Urin von SCHUBERT und WEHRBERGER 1960 (1) sind
zahlreiche quantitative Bestimmungsmethoden ent-
wickelt worden, die sich vor allem hinsichtlich des
Arbeitsaufwandes, der Spezifität, der Empfindlichkeit,
der Reproduzierbarkeit und der Präzision unterscheiden.
Spektrophotometrische Testosteronbestimmungen von
CAMACHO und MIGEON 1963 (2), VERMEULEN und
VERPLANCKE 1963 (3), VOIGT et al. 1964 (4) u. a. liefern
insbesondere in niedrigen Konzentrationsbereichen
keine ausreichend genauen Ergebnisse. Das Gleiche gilt
für fluorimetrische Verfahren (5). Darüber hinaus
werden diese Methoden als unspezifisch angesehen, weil
sie eine sichere Differenzierung zwischen Testosteron
und z. B. Epitestosteron, das ebenfalls im menschlichen
Urin nachgewiesen wurde (6, 7), nicht ohne weiteres
ermöglichen.
Für die Beantwortung klinischer Fragestellungen stehen
gegenwärtig zwei Methoden zur Diskussion:
1. Die kompetitive Proteinbindungsanalyse (zuerst zur
Plasmatestosteronbestdmmung (Übersicht siehe bei NIE-
SCHLAG et al. (8)).
2. Die gaschromatographische Testosteronbestimmung.
Im folgenden werden eine kompetitive Proteinbindungs-
methode mit geringen Modifikationen nach UETTWILLER
(9) und eine gaschromatographische Methode nach
CURTIUS et al. (10) — wie sie in dieser Zeitschrift mit-
geteilt wurden — bei gesunden Kontrollpersonen und
bei Patienten mit verschiedenen Krankheitsbildern unter
Ruhebedingungen und nach Leydigzell-Stimulation
durch Gonadotropine verglichen.
Methodik
Unte r suchungsma te r i a l
Urinproben wurden von 5 gesunden Männern im Alter von 16 bis
62 Jahren, von 3 Patienten mit Pubertas tarda im Alter von 14 bis
17 Jahren, von einer Patientin mit Hirsutismus im Alter von
35 Jahren, von 4 Patienten mit alkoholischer Lebercirrhose
zwischen 45 und 66 Jahren und einem Patienten mit Anorchie im
Alter von 23 Jahren gesammelt. Der Patient mit Anorchie hatte
3 Wochen zuvor zuletzt Testoviron Depot 250 mg i. m. (Fa.
Schering) injiziert bekommen. Die Urinkollektion erfolgte bei
allen Probanden unter Ruhebedingungen und am 4. Tag nach einer
3tägigen i. m.-Injektion von jeweils 5000 E HCG (Primogonyl,
Fa. Schering). Mehrfachbestimmungen wurden außerdem an einem
Pool-Urin von 5 gesunden Männern vor und nach Leydigzell-
Stimulation und an einem Pool-Urin gesunder Frauen durchgeführt.
Ar bei ts vors ehr if ten
Im folgenden werden nur die wichtigsten Aufarbeitungsschritte
und die eigenen, geringfügigen Modifikationen beschrieben. Die
Aufarbeitungsgänge sind original ausführlich mit Angabe der ver-
wendeten Geräte und Chemikalien in dieser Zeitschrift von
CURTIUS et al. (10) und UETTWILLER (9) dargestellt.
Gaschroniatograpbiscbe Methode
Je 100 ml Urin werden mit 300 Fishman-Einhcitcn /9-Glucuroni-
dase pro ml bei pH 4,6 und 37° C über 72 Stunden hydrolysicrt.
Danach werden zur Wiederfindungsmessung 0,5 ml [3H]Testo-
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steron gelöst in Äthanol (spez. Aktivität 162 mCi/mg; 0,4 € in
l nil Äthanol) zugefügt. Unter diesen Hydrolysebedingungen ist
anzunehmen, daß nur Testosteron-Glucuronid gemessen wird.
Der Verlust durch Hydrolyse wird nicht erfaßt. Es folgt die
Extraktion der Testosteronglucuronidfraktion mit 3 x 1 Volumen-
Anteil Äther. Nach Ausschütteln mit NaOH und Neutralwaschen
mit H2O wird eine Aluminiumoxid-Säulenchromatographie durch-
geführt (4 g desaktiviertes Aluminiumoxid). Nach Vorwaschen
mit 5 ml Benzol/Äthanol (Verhältnis 99,9 ml + 0,1 ml) und
Elution mit 2 10 ml Benzol/Äthanol (Verhältnis jeweils 99,9 ml
+ 0,1 ml) — dies sind die Fraktionen l a und l b — erfolgt Elution
mit 30 ml Benzol/Äthanol (Verhältnis 99,75 ml + 0,25 ml) — das
ist die Fraktion 2a —, schließlich nochmals mit 2 X 15 ml Benzol/
Äthanol (Verhältnis 99,75 ml + 0,25 ml)-Fraktionen 2b und
2c —. Die vereinigten Fraktionen 2a und 2b werden eingedampft
und im System Chloroform/Äthylacetat (20 ml + 10 ml) dünn-
schichtchromatographiert. Die Testosteronzone wird mit 2 X 5 ml
Äther eluiert, das Eluat zur Trockne eingedampft und anschließend
in 10 ml Äthylacetat aufgenommen. Davon werden l ml zur
[3H] Testosteron-Wiederfindungsmessung im Scintillationcounter
(Fa. Packard) abgetrennt. Von den restlichen 9 ml werden 4 ml
mit Stigmasterin als internem Standard (4 g Stigfnasterin zu jeder
Probe) und 4 ml ohne internen Standard nach Bildung der Tri-
methylsilyl-Äther eingedampft, jeweils in 20 Hexan wieder auf-
genommen und zur Gaschromatographie gegeben.
Die Gaschromatographie erfolgte mit einem Gerät der Fa. Varian
Typ Nr. 2100 mit Flammenionisationsdetektor auf 3% XE 60
Säulen 6 ft X V/'· Temperaturen: Injektor 225°C, Säule 210°C,
Detektor 230°C. Trägergas N2 = 50 ml/min. Die Auswertung der
Peaks erfolgte mit einem Digitalintegrator. Die quantitative Be-
rechnung von Testosteron geschah nach der von CURTIUS et al. (10)
angegebenen Methode; Abbildung l zeigt die Trennung von Epi-
testosteron, Testosteron und Stigmasterin zur Prüfung der Spezi-
fität der Methode; Abbildung 2 zeigt ein Chromatogramm mit




0 0 " ~ 10
Retentionszeit [mini
Abb. 2
Gaschrpmatogramm einer Urinprobe mit Androsteron (1), Ätio-






Gaschromatogramm eines Testgemisches mit Rein-Substanzen von
Epitestosteron (1), Testosteron (2) und Stigmasterin (3). Analyse-
bedingungen siehe Text
Kompetitive Proteinbindungsanalyse
Nach Hydrolyse von je 10 ml Urin mit l ml konzentrierter H2SO4
bei 90°C über 10 min wird mit 2 X 50 ml Äther extrahiert. Bei
dieser Hydrolyse wird nicht nur glucuronidgekoppeltes, sondern
auch sulfatverestertes Testosteron gespalten. Wiederfindungs-
versuche zur Berechnung des Substanzverlustes während der Auf-
arbeitung wurden mit [14C]Testosteron (spez. Aktivität 173 /
mg; 2 nCi in 10 ml dest. Wasser/Äthanol im Verhältnis 8 ml + 2 ml
gelöst) so durchgeführt, daß von der Extraktion bis zur Inkubation
sämtliche Aufarbeitungsschritte parallel ausgeführt wurden. Bei
UETTWILLER (9) fehlen nähere Angaben zur Durchführung der
Wiederfindungsanalysen. Statt der Inkubation erfolgte bei den
Wiederfindungsmessungen die Irnpulsratenzählung im Scintilla-
tioncounter.
Die Ätherextrakte wurden mit NaOH ausgeschüttelt und mit H2O
neutralgewaschen. Der Äther wird abgedampft und der getrock-
nete Rückstand in Benzol gelöst. Es folgt eine Säulenchromato-
graphie auf Aluminiumoxid (3 g) mit 35 ml Benzol. Das Eluat wird
verworfen. Danach wird erneut mit 2 X 35 ml Benzol/Äther
(Verhältnis 60 ml -}- 40 ml) eluiert. Die Benzol/Äther-Fräktionen
werden eingedampft. Der getrocknete Rückstand wird in 100 /
Methanol aufgenommen, von denen je 2 20 \ auf Pünnschicht-
platten aufgetragen werden (Adsorbens: Alox MN-G-UV254).
Chromatographie im System Methylenchlorid/Athylacetat (Ver-
hältnis 95 ml + 5 ml). Nach Elution erneute Dünnschichtchroma-
tographie (Adsorbens: Kieselgel MN-GHR-UV254) im FJießmittel
Chloroform/Aceton (Verhältnis 80 ml + 20 ml). Die Testosteron-
zone der zweiten Dünnschichtchromatographie wird mit Äthanol
eluiert, eingedampft und mit Äthanol in Inkubationsgläschen über-
führt. Nach Eindampfen Zugabe von 2 ml einer 0,5proz. Plasma-
lösung (bestehend aus: Schwangerenplasma der 34.—36·. Woche in
Phosphatpuffer im Verhältnis 0,1 ml + 19,9 ml, pH 7,4; Phosphat-
puffer 0,125 mol/1 aus KH^PC^, Na2HPO4; der Phosphatpuffer
enthielt 0,061 ng/ml [3H]Testosteron, spez. Aktivität 162 mCi/rftg)
und Inkubation bei Raumtemperatur über 60 min. Nach Zusatz
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Standardkurve für 0—10 ng Testosteron mit der Protein-Bindungs-
analyse. n = 8. Mittelwerte mit Standardabweichungen, = Signi-
fikanz p < 0,001 gegenüber dem nächstkleineren Wert
von 80 mg Florisil l min mechanisches Mischen, 5 min Stehen-
lassen; 900//l des Überstandes werden abpipettiert und die
[3H]Testosteron-Aktivität dieser 900 in 10ml Scintillations-
lösung (Aquasol, Fa. NEN, England) gemessen. Abbildung 3 zeigt
die Eichkurve für Konzentrationen von l bis 10 ng Testosteron.
Ergebnisse
Die 10-fach-Bestimmungen von Testosteron in einem
Pool-Urin von gesunden Frauen und gesunden
Männern vor und nach Leydigzell-Stimulation ergeben
mit der Proteinbindungsanalyse in allen Fällen signifikant
höhere Werte als mit der gaschromatographischen
Methode (Tab. 1); Signifikanz p < 0,001 im t-Test.
Dabei ist die Genauigkeit der gaschromatographischen
Methode sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Urin-
testosteronkonzentrationen größer als die der Protein-
bindungsanalyse. Auch die Wiederfindung markierten
Testosterons am Ende des Aufarbeitungsganges zeigt
Tab. l
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Bestimmung von Testosteron
im Urin mit zwei verschiedenen Methoden aus Pool-Urinen von
gesunden Männern vor und nach Stimulation mit Humangonadotropin
und Frauen, n = 10 Einzelbestimmungen, — Mittelwert; s = Stan-
dardabweichung; VK = Variationskoeffizient
Gasehromatographie Proteinbindungsanalyse
[A^g/24 h] [,,g/24 h]
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Abb. 4
Korrelationsgerade und Korrelationsellipse zweier Methoden zur Be-
stimmung von Testosteron im Urin. Errechnet nach den Ergebnissen
von Tabelle 2. Die Korrelationsellipse enthält mit 95 %iger Wahrschein-
lichkeit alle tatsächlichen Meßpunkte
r = 0,976 tg« = 0,85
für die gaschromatographische Methode deutlich bessere
Werte. Beide Methoden korrelieren sehr gut (Abb. 4) —
sowohl im niedrigen Konzentrationsbereich (z. B. bei
Patienten mit Anorchie, bei Frauen) als auch bei hohen
Konzentrationen nach Gonadotropinstimulation ge-
sunder Männer.
Für gesunde männliche Kontrollpersonen wurden
Testosteronausscheidungen im 24-h-Urin zwischen 82
und 158 mit der Gaschromatographie und zwischen
90 und 184/wg mit der Proteinbindungsanalyse gemes-
sen. Nach Stimulation mit Gonadotropin stiegen die
Werte um den Faktor 3,9 bis 5,0 bei gaschromato-
graphischen Messungen und um 3,5 bis 5,9 bei Messun-
gen mit dem Proteinbindungsverfahren an (Tab. 2).
Niedrigere Ausgangswerte, jedoch mit einem höheren
Faktor des Anstiegs nach Gonadotropin hatten die
Patienten mit einer konstitutionell verzögerten Puber-
tät. Die Leydigzell-Stimulierbarkeit bei 4 Patienten mit
Lebercirrhose lag deutlich unter der gesunder Kontroll-
personen. Eine sehr niedrige Testosteronausscheidung
wurde bei einem Patienten mit Anorchie gemessen, der
mit Testoviron Depot substituiert war, und bei einer
Patientin mit idiopathischem Hirsutismus ohne weitere
Hinweise für ein adrenogenitales Syndrom. Die mit
beiden Methoden gemessenen 24-h-Ausscheidungen
von Testosteron stimmen mit den in der Literatur ange-
gebenen Werten gut überein (11).
Die fünffache Bestimmung einer vorgegebenen Menge
von lOO^g Testosteron in dest. Wasser/Äthanol
90 ml + 10 ml zu Beginn der Analysen ergab mit der
Gaschromatographie im Mittel 97 i 6,7 /«g, mit der
Proteinbindungsanalyse 95 ± H,9^g.
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Tab. 2
Testosteronausscheidung im 24-h-Urin in //g bei Gesunden und Patienten mit verschiedenen Erkrankungen vor und nach Stimulation mit Human-









































































































































Eine gaschromatographische Methode und eine kompe-
titive Proteinbindungsmethode zur Bestimmung von
Testosteron im menschlichen Urin wurden in Parällel-
bestimmungen an einem Kollektiv von Gesunden und
Patienten mit verschiedenen Krankheitsbildern ver-
glichen. Die Trennung von freiem und gebundenem
[3H]Testosteron erfolgte bei der Proteinbindungs-
methode mittels Florisil in einem Inkubationsverfahren,
das einem Dialyseverfahren, einer Ultrafiltration oder
einer Trennung an Sephadex oder Dextran-Aktivkohle
wegen seiner besonders guten Trenneigenschaften vor-
gezogen wurde (9, 12). Die Gaschromatographie wurde
auf 3% XE 60-Säulen nach Bildung von Trimethyl-
silyläthern durchgeführt. Unter diesen Bedingungen
ergibt sich eine günstige Trennleistung gegenüber ande-
ren Steroiden und auch bei geringen Kon2entrationen
eine hohe Empfindlichkeit (6, 10, 11, 13—15).
Höhere Wiederfindungsraten und größere Genauigkeit
liefert die gaschromatographische Methode. Eine Aus-
sage über die Richtigkeit beider Methoden kann
dagegen nur mit Einschränkung gemacht werden, da
verschiedene Hydrolyse verfahren benutzt wurden. Wenn
etwa 98% des im Urin ausgeschiedenen Testosterons an
Glucuronsäure gekoppelt sind (15,16) und die restlichen
l bis 2% als freies Testosteron bzw. als Sulfatester ausge-
schieden werden, ist von einer enzymatischen Hydro-
lyse — wie bei der Gaschromatographie — nicht zu
erwarten, daß sie die „richtige", also tatsächlich ausge-
schieden^ Gesamttestosteronmenge erfaßt. Die nach
saurer Hydrolyse durchgeführte Urintestosteronbestim-
mung — wie bei der Proteinbindungsanalyse —- müßte
insgesamt höhere Werte liefern. Das erklärt jedoch nicht
den von uns gefundenen Unterschied von etwa 20%
höheren Werten mit der Proteinbindungsanalyse (Mittel-
werte, Tab. 1), die deutlich über dem zu erwartenden
Bereich liegen (15).
Insgesamt scheinen mehrere Gründe für die Unterschiede
in der Wiederfindung, der Genauigkeit urid Richtigkeit
verantwortlich zu sein:
1. Die Proteinbindungsanalyse erfordert eine zusätzliche
Dünnschichtchromatographie zur Abtrennung von
Epitestosteron. Bei jeder Dünnschichtchromatographie
muß aber mit einem durchschnittlichen Substanzverlust
von 7—10% gerechnet werden (9). Die Wiederfindung
wird demzufolge um diesen Prozentsatz geringer wer-
den. Nach den vorliegenden Untersuchungen liegt sie um
etwa 14% niedriger als bei der Gaschromatogfaphie.
Der Fehler läßt sich durch die Anwendung des endo-
genen Standards ausgleichen.
2. Ein bislang noch ungelöstes Problem der kompedtiven
Proteinbindungsanalyse sind die unspezifischen Leer-
werte, deren Ursachen an anderer Stelle bereits ausführ-
lich diskutiert wurden. Die von UETTWILLER (9)
beschriebene Methode erfordert u. a. daher die Ver-
wendung spektralreiner Lösungsmittel, die Waschung
von Kieselgel und Aluminiumoxid mit Methanol und
Äther und eine Dünnschicht-Eluierung der Standards,
wie sie auch für die Urinproben durchgeführt wird.
Dennoch ergeben sich Leerwerte von 0,2 bis 0,4 ng
Testosteron, die bei einer Messung der Einzelproben im
Konzentrationsbereich vori 3 bis 7 ng Ungenauigkeiten
zwischen 10 und 15% möglich machen.
3. Während mit der Gaschromatographie eine sichere
Trennung des Testosterons von anderen C19-Steroiden
gelingt, bleibt die Spezifität der Proteinbindungsanalyse
trotz intensiver Vorreinigung und Vortrennungen un-
sicher. Möglicherweise ist dieses ein wesentlicher Grund
dafür, daß die -Einzelmeßwerte in der überwiegenden
Zahl höher liegen als mit der Gaschromatographie.
4. Mit der gaschromatographischen Endpunktbestim-
mung wird die Testosteronkonzentration im /^g-Bereich
gemessen, mit der Proteinbindungsanalyse im ng-Be-
reich. Das ergibt für die Proteinbindungsanalyse die
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Notwendigkeit, mit größeren Multiplikatoren auf die
Gesamtausscheidung im 24-h-Urin umzurechnen. Auch
dabei sind Fehlermöglichkeiten nicht auszuschließen.
5. Die Testosteronbindungskapazität, d. h. die Konzen-
tration des spezifischen ß-Globulins der Schwangeren-
seren ist qualitativ unterschiedlich. Die Verwendung
verschiedener Chargen erfordert daher jeweils wieder
eine neue, sehr zeitraubende Erarbeitung von Eich-
kurven.
6. Bei der hier im Vergleich untersuchten kompetitiven
Proteinbindungsmethode erfolgte die Trennung des
freien und proteingebundenen Testosterons nicht über
Florisil- oder andere Säulen, sondern — aus Zeiterspar-
nisgründen — mit Hilfe eines Florisilgemisches im In-
kubationsgefäß. Auch dieses Vorgehen hat wahrschein-
lich Nachteile — z. B. der Standardisierung wie sie bei
Säulen möglich ist —, die den Ungenauigkeitsfaktor ver-
größern.
Nach den vorliegenden Ergebnissen stellt die Protein-
bindungsanalyse eine hochempfindliche Methode zur
Testosteronbestimmung im Urin dar, die aber mit sehr
viel mehr Störmöglichkeiten als die gaschromato-
graphische Bestimmung zu rechnen hat. Beide Methoden
besitzen eine gute Korrelation, so daß ihre klinische
Anwendung gerechtfertigt ist. Beide Methoden erfordern
jedoch gleichgroße labortechnische Erfahrung, die ihre
Anwendung Speziallaboratorien vorbehält. Die wesent-
lichen Vorteile der Proteinbindungsanalyse liegen ein-
mal in ihrer Unabhängigkeit von einer aufwendigen
apparativen Laborausstattung, zum anderen in einer
kürzeren Aufarbeitungsdauer der Proben — die vor-
wiegend durch den wenig arbeitsintensiven Schritt der
Hydrolyse bedingt ist —, die im klinischen Routine-
gebrauch, etwa bei der Differentialdiagnose hypo-
gonadotroper Syndrome, jedoch kaum von Bedeutung
sein dürfte. Aufgrund ihrer größeren Genauigkeit und
Reproduzierbarkeit ist die Gaschromatographie für
Bilanzstudien geeigneter.
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